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Jalan ini dimaksudkan seb 
anaan pengujian kadar kro 


jad pegangan 
n, Cr dalam 


Tujuan 


Tujuan metode pengujian ini untuk memperoleh 
ar krom dalam air. 


Busng Langkur 


Lingkup pengujian meliputi $ 


1) pengujian kadar krom terlarut dan krom 
yang terdapat dalam air antara So 109 
2) Gggunaan metode L tungku karbon 


ngan salat Spektrofokometer 
5SSA) pada panjang gelombang : 


rapan Atom 
9 nm. 


Pengertian 


Beberapa pengertian yang berkaitan dengan metode 
pengujian ini : 


Ah) krom terlarut adalah unsur krom dalam air 
yang dapat lolos melalui saringan membran 
berpori 0.45 um3 


2) krom total adalah unsur krom 
dan tersuspensi dalam air set 


ang terlarut 
ala 
proses pemanasan dengah asam ku 


N 
z1 
lah dilakukan 


kurva kalibrasi adalah grafik yang menyatakan 
hubungan kadar larutan baku dengan hasil 
pembacaan Serapan-—-masuk yang biasanya 
merupakan garis Juruss 


ks 


3) 


wtai induk 
4at denc 
untuk membt 


lebih rendahs 
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yang 
Gunakan 
gan kadar yang 


di 
31 


engandu 
ti dan 
dalam 


larutan baku adalah larutan yarg m 
kadar yang sudah Dita hahuk secara p 
1 Gsung digunakan sebagai pembandii 


1 
pengujian: 


tungku karbon adalah perlengkapan atomis: 
pada alat Spek Oretane ter serapan akom 


sebagai 


Kg 


Al 3 


Belu 


Feralatan dan Bahan Penunjang Uji 
Peralatan 


Feralatan yang digunakan terdiri atas 3: 


L) trofotometer serapan atom (558) sinar 
atau sinar ganda yang: dileng k 
peralatan tungku karbon dan mempun 
kisaran panjang gelombang antara 180 — 870 rm 
dan lebar celah — 2 nm serta telah 
ikalibrasi pada saat digunakan: 
2) yang dilengkapi dengan 


3) pipet mikro S8, 40 dan 25 uli 


HB) labu ukur SO, ml.3 


5) las piala 
G4 pi seukuran S dan 10 ml 


7) kaca arloji bar aneter $ cm 


ukur LOL m3 
S9) pipet ukur lOmLs 
19) tabung reaksi Z0 mL. 


Bahan Penunjang Uji 


nia yang berkualitas p.a dan bah 
anakan dalam pengujian ini terdiri atas : 


semasan larutan logam Cr Li,0 g atau kemasan 
stan induk Cr 1009 mg/L 


an nitrat pe 


at, HNOx3 


S) air suling atau air demineralisasi yang bebas 
lc 


3 


in IT 


ombras berpori 0,45 us. 


Benda Uji 


tahapan sebagai beriku 


1) centeh uji sesuai dengan Metode 
Contoh Hii Kualitas Air, SK SNI WM 
2 aring 100 mi 


contoh uji secara dupla dengan 
ngan membran berpori OLAS um, air saringan 
merupakan benda uji: 


5) masukkan benda uji ke dalam tabung reaksi: 


4) benda uji siap diuji. 


enguj Lan Krom Tetal 


apkan. benda uji dengan tah 


sagai 


14 


sediakan contoh uji sesuai dengan 
ambalan Cantah Uji Kualitas Bir, SE 
imi 39 » 
LK 


m1 kocok contoh Uji, S0 ml. 
masukkan ke dalam gelas piala 1 


ara duplo dan 
td 


S8) tambahkan 3 mL HNOs pekat dan panaskan 
perlahan-lahan sampai sisa volumenya 13-20 m3 


4) tambahkan lagi 5 mL HNOg pekat kemudian tutup 
Gelas piala dengan kaca arloji dan panaskan 
lagis 


&) lanjutkan penambahan asam dan pemanasan sampai 
semua logam larut, yang terlihat dari warna 
endapan dalam contoh menjadi agak putih atau 
contoh menjadi jernih: 


kan kira- 


6) tambah lagi 2 mL HNOs pekat dan panas 
kira 10 meniti : 5 


2) bilas kaca arloii dan masukan air bilasannya 
ke dalam gelas pialas 


dian pindahkan masing—ma 
ukur S0 mL dan bambahkean ai 
t pada tanda teras 


Ha) 


ing 
Ta 


suling 


9) pindahkan benda uji kedalam tabung r 


10) benda Uj1 siap diuji. 


Persianan Pengujian 


S3 


Fembuatan Larutan Induk Krom, Gr 


at larutan induk krom 1000 mg/l. dengan tahapan 
bagai berikut # Sai 


4) tuangkan larutan Ingam Cr 1,0 g dari kemasan 
ke dalam labu ukur 1000 m3 


2) tambahkan sir suling sampai tepat pada tanda 
tera. 


Pembuatan Larutan baku Krom, Cr 


Buat larutan baku krom de engan tahapan sebagai 
berikut : 


4) A0 ul. dar Ha Anduk 
sing labu 

2) an air suling sampai tepat tanda 
sa sehingga diperoleh kadar krom “20, 


0 dan 40 uga 


masukkan larutan baku tersebut masing-masing 
ke dalam tabung. reaksi SO mL secara duplo, 


mbuetan Kurva Kalibrasi 


Buat kurva kalibrasi dengan tahapan sebagai 
berikut $ 


19 atur alat SSA dan cptimisasikan sesuai dengan 
petunjuk penggunaan alat urituk pengujian kadar 
kroms ' 


suntikkan larutan baku satu persatu ke dalam 
tungku karbon dan panaskan tungku karbon, 
kemudian catat masing-masing serapan-masuknyas 


perbedaan  penguku 


dupia 


L 8 $. periksa dan 
sokah 1) dan 8) annya 


atau sama dengan rata-ratakari 


bhasilrny 


28) buat kurva kalibrasi dari data 2) di atas atau 
tentuk 


an persamaan garis lurusnya. 


Kia Cara Uji 


Uji kadar krom dengan tahapan sebagai berikut # 

L) suntikkan benda uji satu persatu ke dalam 
tungku karbon alat SSA dan panaskan tungku 
karbon 


2) catat serapan-masuknya. 

2.3 Ferhitungan 
Hitung jar krom benda uji 
menggunakan kurva ki atau persamaan 


lurus dan perhatik 


an hal-hal berikut 3 


1) .h kadar mm yang di "bolehk 
ara dua gukuran duplo adalah £ Tani 
33 
3) il perhitungan kadar kram lebih 


dari 100 #lL ulangi pengujian dengan 


contoh ujis 


" 
ana 


Catat pada formulir kerja hal-hal sebagai 
berikut : 


1) parameter yang diperiksas 


T) nama pemeriksas 


3) tanggal pemeriksaang 
" Ie K3 
A4) nomor laboratorium 
S5) data kurva kalibrasis " 


contoh uji, 


pengambilan contoh ujis 
t 
8) waktu pengambilan contoh ujis 


pembacaan serapan masuk pertama dan kedua 


10) kadar dalarn benda uji. 
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Set Badan Litbang PU 
Pusat Litbang Pengairan 
Pusat Litbang Pemukiman 
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Ditjen Cipta Karya 
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Masuk 


pan 
sinar tunggal 


sinar ganda 


kaca arloji 


saringan membran 
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DAFTAR ISTILAH 
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double beam 
watch glass 


membrane Filter 
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LOMPIRAN CO 
LAIN -— LAIN 
CUNTOH FORMULIR KERJA 
K9 Diperiksa » Kroa terlarut/total $) 
sa : kuslan 


1 18 Apri! 1799 
2 PKB/1990/43 


suk Larutan Baku 


! kadar Jarutan baku Cr serapan-masuk | 
1 tua) 5 
t 2 1 rata-rata | 


O,d001 0,600» 
1 0,8801 0,226 

BABI ASN! 
TA! 0,6691 0,676! 
08791 0,880: 


Kurva kalibrasi : 


(Gambar) 


Tabel Hasil Uji Kadar Xrom (Cr) terlarut/total t) 


1 No. Lokasi Pengambilan Contoh 


| ! Waktu Pengambilan Contoh! Serapan-aasuk | . Kadar ( ug/L ) 
:Contoh $ Yji 


5.Citarus - Sapan 


S.Cisangkuy - Dayeuhkelot 10,48 


1) 3 coret yang tidak perlu 


pa 
hg 
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